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Zweckverband
Landeswasserversorgung

• Heterocyclische aromatische Verbindung (s-Triazin)
• Verwendung für die Polykondensation zu Kunstharzen
• Hydrolyse zu Ammelin, Ammelid oder Cyanursäure
• Vorkommen in der Umwelt weitgehend unbekannt

• Bestimmung mittels anreicherungsfreier
LC-MS/MS-Analytik möglich (Triple-Quadrupol und Q-TOF)

• Achtung: Melamin kann die Anwesenheit von
Ammelin vortäuschen

• Vorkommen von Melamin in Oberflächenwasser im
unteren µg/L-Bereich möglich

Was ist Melamin? Fazit

Bestimmung und Identifizierung mittels LC-MS/MS und  Nano-LC-Q-TOF-Detektion

Beeinflussung der massenspektrometrischen Detektion durch Isotopie

Bestimmung mittels Nano-LC-Q-TOF
• Nano-LC Chip: Graphitized Carbon, 43 mm x 75 � m, 5 � m

Flussrate: 400 nL/min
• Massenspektrometer: 6520 Q-TOF LC/MS

��� � Keine Interferenzen durch Isotopenpeak von 
Melamin m/z 128.0735 (hohe Massengenauigkeit)

Bestimmung mittels LC-MS/MS
• HPLC-Säule: Phenomenex Luna C18(2), 250 x 4,6 mm, 5 µm

Flussrate: 0,6 mL/min
Injektionsvolumen: 100 µL Wasserprobe
Eluent A: Wasser, 5 mmol/L Ammoniumacetat
Eluent B: Methanol, 5 mmol/L Ammoniumacetat
Gradient: 0 – 4 min 35 % B, 4 – 12 min 35 – 80 % B

• Massenspektrometer: API 4000 QtrapTM

Elektrospray-Ionenquelle: positiver Modus, Temperatur 650 °C
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Melamin in 
Oberflächenwasser

(Stichproben vom
Mai 2007)

Bei unzureichender chromatographischer Trennung kann Melamin die Anwesenheit von Ammelin durch 13C- und 15N-Isotope 
vortäuschen. Aufgrund gleicher Fragmentierung tritt diese Störung auch bei MS/MS-Detektion auf.

10 fache Konzentration von 
Melamin gegenüber Ammelin

m/z = 128,0736
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